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(обязательное)

ОПИСАНИЕРАУНДА СХЕМЫ МСИ 262-ТТИ-1/2017
ПО ПОВЕРКЕИ КАЛИБРОВКЕ
ТРАНСФОРМАТОРАТОКА

Общая информация:
Участнику раунда МСИ предоставляются следующие материалы:
- инструкция для участника раунда;
- один или несколько экземпляров образца для контроля (в зависимости от условий

договора с провайдером).
По результатам проведения раунда схемыМСИ участникам предоставляются:
- свидетельство об участии в соответствующемраунде схемы проведения МСИ;
- заключение о качестве результатов измерений, полученных участником;
— заключительный отчет по результатам ранда схемыМСИ.
МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг.
Доставку контрольного образца для МСИ осуществляет Провайдер.

Краткое описание схемы МСИ:
Предполагаемые участники МСИ — Государственные региональные Центры

стандартизации, метрологии и испытаний РФ, оказывающие услуги по поверке, калибровке
средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига
синусоидального переменного тока промышленной частоты (трансформаторов тока).

Контрольный образец представляет собой серийно-выпускаемое средство измерения
утвержденного типа: трансформатор тока ТТИ 5000.

Контролируемые показатели: проверка правильности передачи единицы коэффициента
масштабного преобразования и угла фазового сдвига синусоидального тока эталонным и
рабочим средствам измерений от ГЭТ 152-2011, в том числе:

- при калибровке: погрешности коэффициента масштабного преобразования и угла
фазового сдвига синусоидального переменного тока промышленной частоты;

- при поверке: правильность проведения и оформления результатов поверки в
соответствии с методикой поверки ГОСТ 8217-2003.

При проведении раунда схемы МСИ используется один и тот же образец для МСИ,
который последовательно передается от участника к участнику. К образцу МСИ прилагается
инструкция для участника, содержащая описание процедур, которые требуются участникам
для выполнения измерений, и стандартную форму отчета (протокол результатов испытаний,
оформленный в соответствии с ГОСТ 150/1ЕС 17025-2009). Передачу образца осуществляет
провайдер посредством услуг транспортной компании.

Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в
соответствии с ГОСТ 180/1ЕС 17043, ГОСТ Р ИСО 13528-2010, ГОСТ 8217-2003.
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