


Приложение А 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ И МАТЕРИАЛАХ 
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Метод прямых  
измерений 

 

Метод косвенных  
измерений 

 

Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) 
концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии  

 
Массовая доля (МсД)     

основного компонента примесей 
Молярная доля 

(МлД) 
Атомная доля (АтД) 

Массовая концентрация 
(МсК) 

Молярная концентрация 
(МлК) 

1,000 % – 100,000 %, 1·10-6 % – 1·10-2 %, 1,000 % – 100,000 %, 0,01 % – 99,99 %, 0,1 – 100 г/дм3, 0,002 – 2,0 моль/дм3, 

Sо= 0,0008 % –  

0,10 %, 
Sо= 2,5 % – 15 %, Sо= 0,0015 % – 0,10 %, Sо= 0,005 % – 4 %, Sо= 0,007 % – 0,10 %, Sо= 0,007 % – 0,10 %, 

θо  = 0,0005 % – 0,03 %, θо  =2 % – 10 % , θо  = 0,006 % – 0,03 %, θо  =0,01 % – 7,6 %, θо  = 0,013 % – 0,07 %, θо = 0,013 % – 0,07 %, 

uAо= 0,0008 % – 0,10 %, uAо= 2,5 % – 15 %, uAо= 0,0015 % – 0,10 %, uAо= 0,005 % – 4 %, uAо= 0,007 % – 0,10 %, uAо= 0,007 % – 0,10 %, 

uBо  = 0,0003 % – 

0,020 %; 
uBо = 1,0 % – 5 %; uBо  = 0,004 % – 0,020 %; uBо = 0,005 % – 4 %; uBо  = 0,009 % – 0,05 %; uBо  = 0,009 % – 0,05 %. 

 

Измерительные установки 

 
МсД 1∙10-5 % – 100 % δo= 0,07 % – 8 % 

МлД 1 % - 100 % δo= 0,14 % – 1,5 % 

АтД 0,01 %  – 99,99 % δo= 0,08 % – 30 % 

МсК 1·10-4 – 100 г/дм3    δo= 0,30 % – 8 % 

МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 δo= 0,30 % – 8 % 

 

Средства измерений содержания неорганических компонентов 

в жидких и твердых веществах и материалах 

(специального и универсального назначения) 
 

МсД 1∙10-10  % – 100 % Δo= 0,6 % – 70 %  

 МлД 1 % - 100 % Δo= 0,6 % – 70 % 

АтД 0,01  % – 99,99 % Δo= 0,4 % – 70 % 

МсК 1·10-10 – 100 г/дм3 Δo= 1,0 % – 70 % 

МлК 2∙10-12  – 2 моль/дм3 Δo= 1,0 % – 70 % 

 

Эталоны сравнения (чистые вещества и изотопно-обогащенные чистые вещества) 

МсД АтД 
99,5000 % – 100,0000 % 1,00 % – 99,99 % 

U0(k=2) = 0,0013 % – 0,03 % 

δо  =0,0013 % – 0,03 % 

U0(k=2) = 0,014 % – 12 % 

δо  = 0,014 % – 12 % 

  

  
  

 

Стандартные образцы 
 

МсД 1∙10-5 % – 100 % δo= 0,07 % – 8 % 

МлД 1 % - 100 % δo= 0,14 % – 1,5 % 

АтД 0,01 %  – 99,99 % δo= 0,08 % – 30 % 

МсК 1·10-4 – 100 г/дм3    δo= 0,30 % – 8 % 

МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 δo= 0,30 % – 8 % 

 

Метод прямых  

измерений 

Непосредственное сличение 

 

Метод прямых  
измерений 

 

Метод косвенных измерений  

Метод прямых  
измерений 

 

Стандартные образцы 
 

МсД 1∙10-5 % – 100 % δo= 0,3 % – 15 % 

МлД 1 % - 100 % δo= 0,3 % – 4,5 % 

АтД 0,01 %  – 99,99 % δo= 0,16 % – 45 % 

МсК 1·10-4 – 100 г/дм3    δo= 0,5 % – 15 % 

МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 δo= 0,5 % – 15 % 

 

Высокоточные измерительные установки 
 

МсД 1∙10-5 % – 100 % δo= 0,015 % – 4 % 

МлД 1 % - 100 % δo= 0,07 % – 0,5 % 

АтД 0,01 %  – 99,99 % δo= 0,04 % – 20 % 

МсК 1·10-4 – 100 г/дм3    δo= 0,15 % – 4 % 

МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 δo= 0,15 % – 4 % 

 

Стандартные образцы 
 

МсД 1∙10-5 % – 100 % δo= 0,015 % – 4 % 

МлД 1 % - 100 % δo= 0,07 % – 0,5 % 

АтД 0,01 %  – 99,99 % δo= 0,04 % – 20 % 

МсК 1·10-4 – 100 г/дм3    δo= 0,15 % – 4 % 

МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 δo= 0,15 % – 4 % 

 

Непосредственное 

сличение 

Сличение при  

помощи компаратора 

 

Сличение при  

помощи компаратора 

Метод косвенных  

измерений 

 

Непосредственное  

сличение 

Метод прямых  
измерений 

 

Метод  
косвенных  

измерений 

 


